
No 標準偏差σ相関係数

1 0.15 0.9995
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*検量線係数a0～a3は回帰式の0～3次の係数に該当(有効桁数は5桁､それ以下は四捨五入)

サンプル名

配合（焼結）原料・A

回帰式

Y = 514.141･X^2 +108.548･X -2.658

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200

実
測

値
(%

H
2
O

)

IRM(X値)

IRM検量線ｸﾞﾗﾌ

配合（焼結）原料・A

多項式 (配合（焼結）原料・A)


